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接触角测量仪之接触角测量中的自动化控制 

 

使用接触角测量仪，对于一个样品的接触角测量，可以实现如下的自动控制： 

a. 加液的自动控制：加液速度/体积/体积范围/到达各个体积点后的延迟时间控制等； 

b. 液滴转移：指定体积的液体或形成的指定体积的液滴必须自动地转移到样品表面； 

c. 液滴出现/形成在固体表面的自动检测：这样可以自动地将液滴寿命归零，这对动态测量非常重要； 

d. 自动确定液滴在固体表面的基线（baseline）位置：这是影响随后的接触角测量准确度的关键步骤； 

e. 在指定的时间点自动地启动测量：包括液滴轮廓的自动检测，对轮廓的自动分析和计算； 

f. 自动结束测量：当对当前液滴的测量完成后，自动终止测量，为下一个测量作好准备； 

g. 必要时，自动移动到下一个样品位置：这可以通过移动样品，或者通过移动仪器的测量装置部分

（measuring head），来实现； 

h. 其中还可能包括对测量所需要的其它硬件组件的自动控制，如自动控制倾斜台、样品升降台、样品

或量装置位移轴等。 

 

 


